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Background and objectives: Monitoring is useful for vital follow-ups and prevention, diagnosis, and treatment of several events in anesthesia. 
Although alarms can be useful in monitoring they can cause dangerous user’s desensitization. The objective of this study was to describe the de-
velopment of specific software to integrate intraoperative monitoring parameters generating “smart alerts” that can help decision making, besides 
indicating possible diagnosis and treatment.
Methods: A system that allowed flexibility in the definition of alerts, combining individual alarms of the parameters monitored to generate a more 
elaborated alert system was designed. After investigating a set of smart alerts, considered relevant in the surgical environment, a prototype was 
designed and evaluated, and additional suggestions were implemented in the final product. To verify the occurrence of smart alerts, the system 
underwent testing with data previously obtained during intraoperative monitoring of 64 patients. The system allows continuous analysis of moni-
tored parameters, verifying the occurrence of smart alerts defined in the user interface.
Results: With this system a potential 92% reduction in alarms was observed. We observed that in most situations that did not generate alerts 
individual alarms did not represent risk to the patient.
Conclusions: Implementation of software can allow integration of the data monitored and generate information, such as possible diagnosis or 
interventions. An expressive potential reduction in the amount of alarms during surgery was observed. Information displayed by the system can 
be oftentimes more useful than analysis of isolated parameters.
Keywords: Monitoring, Intraoperative; Clinical Alarms; Anesthesia; Software; Decision Support Systems, Clinical.
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INTRODUCTION
Monitoring plays a fundamental role in following-up the 
evolution of anesthesia and in prevention, diagnosis, and 
treatment of adverse events. The minimal monitoring of one 
electrocardiographic derivation, blood pressure, and pulse 
oximetry, besides capnography in patients undergoing me-
chanical ventilation, is considered obligatory during anesthe-
sia regulated by a specific medical legislation on the matter 
(CFM Resolution 1802/06).
Each monitor contains an alarm system, in general a sound 
and/or light, set to go off at different levels of severity when 
the data being monitored strays away from predetermined 
limits or whenever some flaw in the equipment is detected. In-
dividual non-integrated alarms, more than being bothersome, 
tend to create acoustic chaos 1 and they can compromise the 
quality and safety of patient care 2.
Besides, several studies have shown a high rate of false 
alarms, which can be higher than 90% 2,3. One study dem-
onstrated that out of 1,455 alarms only 8 represented criti-
cal risk and potential risk to the life of the patient 4. Another 
study suggested that alarms only indicate risk to the patient 
in 3% of the cases, and that in 75% of the case they are false 
alarms. This was demonstrated in a study in 50 different in-
stitutions 5. One can infer from those studies that the majority 
of limit-based alarms have little or no impact in the care of 
critical patients 2,3.
The large incidence of false alarms can result in danger-
ous desensitization of health care professional regarding true 
alarms 3. One study suggests that even anesthesiologists fre-
quently turn off the alarms due to the of unacceptably high 
incidence false alarms 6. It is evident that alarm systems are 
in urgent need of improvement 3.
The objective of the present study was to describe the de-
velopment of “smart alert” software based on the integration 
of monitoring data during anesthesia and on a set of rules that 
can be adjusted by the anesthesiologist. Those alerts provide 
important information on patient status and possible risk situ-
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ations that are not clearly seen by the presence of individual 
alarms. This use of multiple variables can also be a way of 
eliminating false alarms, as shown by Ali et al. 7.
METHODS
The present study was developed in a laboratory with simu-
lation of monitoring data without specific investigation of pa-
tients. A specific software integrating data monitored and in-
dicating possible diagnosis according to specific parameters 
or association of parameters was developed. This type of 
system may be considered a decision support systems, also 
known as Clinical Decision Support (CDS).
Any software developed to aid directly a clinical deci-
sion is a CDS system. In such systems individual patient 
characteristics are compared with a data base to generate 
alarms, checklists, and even possible diagnosis or inter-
ventions that are presented to the physician. Those sys-
tems can improve performance regarding medication dos-
es, preventive treatments, and even diagnosis 8. In fact, it 
is believed that those systems can increase the efficacy 
and improve the quality of patient care 9. In a well known 
study in this area, Westenkow et al. 10 demonstrated the ef-
fects of smart alarms in the response time of anesthesiolo-
gists although this type of system is not widely developed, 
since it requires knowledge in software and integration 
with the clinical field 5.
The cycle of development of a technologic project includes 
the definition of requirements, development, verification of re-
quirements (tests), and evaluation during use or in simulations 
10. An anesthesiology expert team from the Hospital das Clíni-
cas, Faculdade de Medicina of Universidade de São Paulo 
was involved in the process and in the definition of the rules 
that would be used to configure the alarms after the system 
was ready. The team was also involved in validating the sys-
tem in a simulated environment.
From the initial investigation of obligatory monitoring data, 
the expert team performed possible alarm integrations with 
clinical meaning. The software development team was in 
charge of implementing the system that analyses the data 
captured by the monitoring equipment and displays messages 
that support the decisions defined for each alert.
The prototype was evaluated by the expert team, and ad-
ditional suggestions were integrated in the final product.
The system analyses continuously the set of monitored 
parameters, verifying the occurrence of alerts defined in the 
user interface, and it was designed to give the anesthesiolo-
gist flexibility in the definition of the alarms.
An alert is defined by one or more combined logic rules 
by “OR” and/or “AND” operators. On its turn, each rule is 
formed by one parameter, one comparison operator (great-
er than or smaller than), and a numerical value (e.g., heart 
rate > 100).
When an alert is formed by the combination of rules 
through the AND operator, the alert will be triggered when 
all rules are simultaneously fulfilled. In the case of the 
OR operator, at least one of the rules should be fulfilled 
to trigger the alert. The combination of operators allows 
great flexibility. The operator can also define a delay time 
for triggering the alert requiring the alert to be active for 
a given time to trigger the alert, therefore avoiding some 
false positives. Finally, the anesthesiologist should define 
the message to be displayed in the moment the alert is 
triggered.
During development patient simulators were used and the 
product underwent laboratorial testing with data from real sur-
geries to verify the occurrence of smart alerts in a surgical 
environment. For this, a database recorded during the study 
developed by Zamper et al. 11 to validate a computer system 
to elaborate the anesthesia record was used. This database 
contains information on 64 real medium and large surgeries 
under general and regional anesthesia.
For each surgery, the number of smart alerts detected was 
compared to the amount of individual alerts triggered. For this, 
only the alarms of the parameters used in the alert definition 
were used.
RESULTS
Smart alerts used for these tests resulted from an investiga-
tion of the expert team and are depicted in Table I.
Analyzing the data of the set of 64 surgeries, one can no-
tice that 514 alarms were triggered and only 39 smart alerts, 
which were for bradicardia and hypertension and tachycar-
dia, representing a 92% potential reduction in the amount of 
alarms (Table II). Even considering the importance of critical 
alarms such as low SpO2 the association of this isolated alarm 
with the smart alarms allows a significant reduction in the to-
tal number of alarms. In 46 surgeries (72%) no smart alerts 
were detected and among those surgeries only one (2%) did 
not show alarms of isolated parameters, while the remaining 
45 surgeries showed a total of 278 alarms, an average of 6 
alarms per surgery. In 18 surgeries (28%) 30 smart alerts 
were detected, an average of 2.17 alarms per surgery. In 
those surgeries, the occurrence of alarms was 236, an aver-
age of 13 alarms per surgery.
Among the cases evaluated, electronic anesthesia re-
ports of nine cases of high risk patients were selected. The 
occurrence of simple alarms and smart alerts was analyzed 
to verify the conditions of their occurrence (Table III). We ob-
served 119 situations of intraoperative alarms generated, 17 
of them caused by a reduction in SpO2. Thirty-one situations 
that generated tachycardia alarms and 21 of hypotension 
were observed, although in only 9 conditions smart alerts 
indicating the association of tachycardia and hypertension 
were observed. On the other hand, among the 15 cases of 
alarms for bradycardia and 11 for hypotension in only one 
situation the alert for bradycardia associated with hypoten-
sion was observed.
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Table I – Alerts Considered for Adults
Altered Parameters Monitor Information
Hypercapnia and hypoxemia Evaluate:
PETCO2 > 45
SpO2 < 90
Bradypnea – Respiratory Depression
Disconnection from the anesthesia equipment
Change in pulmonary diffusion
Drug effects
Pulmonary congestion
Pleural effusion
COPD
Pneumothorax
Hypotension ad increase in central venous pressure Evaluate:
BP < 60
CVP > 15
Ventricular dysfunction
Bradycardia and hypotension Evaluate:
HR < 50
BP < 60
Sympathetic blockade
Hypovolemia
Myocardial ischemia (evaluate ST segment)
Hypertension and tachycardia Evaluate:
BP > 100
HR > 100
Depth of anesthesia
Pain
Drug effects
Tachycardia, hypocapnia and hypotension Evaluate:
HR > 100
PETCO2 < 30
BP < 60
Hypovolemia
Reduction in lung flow
Low cardiac output
Hypoxemia, increased central venous pressure, and hypocapnia Consider:
CVP > 12
SpO2 < 90
PETCO2 < 30
Lung embolism
Hypercapnia, tachycardia, and hyperthermia Consider:
Temp > 38º
HR > 100
PETCO2 > 45
Malignant hyperthermia
Hypothermia or hyperthermia, tachycardia and tachypnea Evaluate:
Temp < 36ºC or > 38ºC
HR > 100
RR > 20
S.I.R.S.
Sepsis
Respiratory failure
Tachycardia, hypocapnia, hypotension, and reduction in central venous pressure Consider:
HR > 100
PETCO2 < 28
CVP < 8
BP < 60
Hypovolemia
Table II – Number of Alarms and Smart Alerts
Surgeries TotalWith alerts Without alerts
Surgical records 18 46 64
Alarms
Hypoxemia (SpO2 < 90 ) 17 33 50
Hypertension (BP > 100) 85 103 188
Hypotension (BP < 60) 18 44 62
Tachycardia (HR > 100) 47 16 63
Bradycardia (HR < 50) 26 63 89
Hypocapnia (PETCO2 < 30) 4 5 9
Hypercapnia (PETCO2 > 45) 10 7 17
Reduction in CVP (CVP < 8) 4 0 4
Increase in CVP (CVP > 15) 13 2 15
Tachypnea (RR > 20) 12 5 17
Total 236 278 514
Smart alerts
Bradycardia and hypotension 4 0 4
Hypertension 35 0 35
Total 39 0 39
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Table III – Number of Alarms and Smart Alerts in Nine Selected Surgeries
Surgical Record 115 127 54 57 69 79 89 94 97
Alarms
Hypoxemia (SpO2 < 90 ) 1 2 0 0 4 2 0 0 8
Hypertension (BP > 100) 5 11 3 1 0 0 1 2 8
Hypotension (BP < 60) 1 0 0 0 4 1 1 1 3
Tachycardia (HR > 100) 1 1 0 0 6 1 0 0 12
Bradycardia (HR < 50) 0 2 2 4 0 0 3 3 1
Hypocapnia (PETCO2 < 30) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Hypercapnia (PETCO2 > 45) 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Reduction in CVP (CVP < 8) 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Increase in CVP (CVP > 15) 0 11 0 0 0 0 0 2 2
Tachypnea (FR > 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 30 5 5 19 4 5 8 35
Smart alerts
Bradycardia and hypotension 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hypertension 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Total 1 1 0 0 0 0 0 0 8
DISCUSSION
The present study presented a software to integrate all moni-
toring data and generate information on possible diagnosis 
and interventions. Those can be even more useful for the an-
esthesiologist when compared with the information provided 
by a single parameter.
Based on the literature and on the results of the pres-
ent study, one can conclude that the enormous rate of false 
alarms in a surgical environment and the small significance of 
those alarms regarding patient care are responsible for those 
alarms to be disregarded or, at least, underestimated by the 
anesthesiologist.
In this context, one can realize that there is much to be 
done to improve the quality of information presented by 
the alarm system during follow-up of anesthesia. The use 
of CDS systems is one way of making the monitoring data 
more significant for the physician. Besides integrating 
monitoring clinical parameters, those systems can help 
decision making. This system allows compilation of anes-
thesiology knowledge in a series of rules that use simple 
logic. It also allows determination by the anesthesiologist 
of which rules will be adopted and which risk situations will 
be observed.
The first result obtained in this study was a table with pos-
sible logic combination of the levels of some parameters de-
termined by a team of experts in the field.
The increase of quality in patient care due to the exhibi-
tion of messages of possible diagnosis is yet to be proven in 
patient studies.
We conclude that the system developed can be useful in 
the daily practice of the anesthesiologist, and information dis-
played by the system can be sometimes useful to analyze 
individual parameters.
Rev Bras Anestesiol ARTIGO CIENTÍFICO 
2011; 61: 1: 72-80
76 Revista Brasileira de Anestesiologia
 Vol. 61, No 1, Janeiro-Fevereiro, 2011
Recebido pelo Programa de Residência Médica em Anestesiologia do Hospital das Clínicas 
(HC) da Faculdade de Medicina (FM) da Universidade de São Paulo (USP) – HCFMUSP.
1. Engenheiro Eletricista pela Escola Politécnica da USP; Engenheiro de Desenvolvimento 
da Dixtal
2. Graduanda em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP; Estagiária de De-
senvolvimento da Dixtal
3. Bacharel em Ciências de Computação pela Universidade Federal de São Carlos; Coor-
denador de Desenvolvimento da Dixtal
4. Mestrado em Engenharia e Administração pelo Massachusetts Institute of Technology; 
Engenheiro Elétrico pela Escola Politécnica da USP; Gerente Sênior de P&D da Dixtal
5. MBA em Conhecimento Tecnologia e Inovação pela Fundação Instituto de Administração; 
Engenheira Elétrica pela Escola Politécnica da USP; Gerente de P&D da Dixtal
6. Médica do Programa de Residência Médica em Anestesiologia do HCFMUSP
7. Médica; Professora Livre-Docente Associada da Disciplina de Anestesiologia da FMUSP; 
Diretora da Divisão de Anestesia do Instituto Central do HCFMUSP.
Submetido em 9 de agosto de 2010
Aprovado para publicação em 12 de agosto de 2010 
Correspondência para:
Dra. Maria José Carvalho Carmona 
Divisão de Anestesia do ICHC 
Av. Enéas Carvalho de Aguiar, 255 – 8º andar 
Cerqueira César 
05403-900 – São Paulo, SP 
E-mail: taberner@yahoo.com
Artigo Científico
Alertas Inteligentes: Desenvolvimento de Software para 
Otimização dos Dados de Monitoração
Patrick Marcel Dherte 1, Mariana Pires Gentil Negrão 2, Silvio Mori Neto 3, Rafael Holzhacker 4, 
Vanessa Shimada 5, Paula Taberner 6, Maria José Carvalho Carmona, TSA 7
Resumo: Dherte PM, Negrão MPG, Mori Neto S, Holzhacker R, Shimada V, Taberner P, Carmona MJC – Alertas Inteligentes: Desenvolvimento 
de Software para Otimização dos Dados de Monitoração.
Justificativa e objetivos: A monitoração é útil no acompanhamento dos parâmetros vitais e na prevenção, diagnóstico e tratamento de eventos 
adversos em anestesia. Os alarmes, embora úteis na monitoração, podem causar perigosa dessensibilização do usuário. Objetivou-se descrever 
o desenvolvimento de software específico para a integração de parâmetros de monitoração intraoperatória, gerando “alertas inteligentes” que 
podem auxiliar na tomada de decisões, além de indicar possíveis diagnósticos e tratamentos. 
Método: Projetou-se um sistema que permitisse flexibilidade na definição dos alertas, combinando os alarmes individuais dos parâmetros moni-
torados para gerar um alerta mais elaborado. Após o levantamento de um conjunto de alertas inteligentes considerados relevantes no ambiente 
cirúrgico, um protótipo foi obtido e avaliado, e as sugestões adicionais foram implementadas no produto final. Para verificação da ocorrência 
dos alertas inteligentes, o sistema foi submetido a testes com dados previamente obtidos durante monitoração intraoperatória de 64 pacientes. 
O sistema desenvolvido permite a análise contínua do conjunto de parâmetros monitorados, verificando a ocorrência dos alertas inteligentes 
definidos na interface do usuário. 
Resultados: Com o uso do sistema, verificou-se uma potencial redução de 92% dos alarmes. Notou-se que, na maioria das situações em que 
não foram gerados alertas, os alarmes individuais não representavam situações de risco ao paciente. 
Conclusões: A implementação de ferramentas de software possibilita a integração de dados de monitoração e geram informações como eventu-
ais diagnósticos ou intervenções. Verificou-se uma redução potencial expressiva na quantidade de alarmes durante a anestesia. As informações 
exibidas pelo sistema, algumas vezes, podem ser mais úteis que a análise de parâmetros isolados. 
Unitermos: COMPUTADOR, Engenharia de software, CDS; EQUIPAMENTOS: Alarmes Clínicos; MONITORIZAÇÃO, Intraoperatório.
[Rev Bras Anestesiol 2011;61(1): 72-80] ©Elsevier Editora Ltda.
INTRODUÇÃO
A monitoração tem papel importante no acompanhamento da 
evolução da anestesia e no auxílio a prevenção, diagnóstico 
e tratamento de eventos adversos, sendo a monitoração míni-
ma de uma derivação eletrocardiográfica, da pressão arterial 
e da oximetria de pulso, além da capnografia em pacientes 
submetidos a ventilação mecânica, considerada obrigatória 
durante anestesia e regulamentada por legislação específica 
sobre o assunto (Resolução CFM nº 1.802/06). 
Cada monitor dispõe um sistema de alarmes configurado 
para disparar com diferentes níveis de gravidade, em geral 
sonoro e/ou luminoso, quando os dados monitorados se afas-
tam de valores preestabelecidos ou quando alguma falha no 
equipamento é detectada. Os alarmes individuais não inte-
grados tendem a criar situações de caos acústico 1 que po-
dem não apenas ser incômodas, mas também comprometer 
a qualidade e a segurança dos cuidados ao paciente 2.
Além disso, diversos estudos revelam uma elevada taxa de 
falsos alarmes, que podem atingir índices superiores a 90% 2,3.
Um estudo mostrou que, de 1.455 alarmes disparados, ape-
nas 8 representaram risco crítico e risco potencial à vida do 
paciente 4. Outro estudo sugere que os alarmes somente in-
dicam risco ao paciente em 3% dos casos em que são dis-
parados e, em 75% dos casos, os alarmes são falsos. Isso 
foi mostrado em uma pesquisa de 50 operações diferentes 5. 
O que se pode extrair desses estudos é que a maioria de 
todos os alarmes baseados em limites tem pouco ou nenhum 
impacto nos cuidados dos pacientes críticos 2,3.
A grande incidência de falsos alarmes resulta em uma pe-
rigosa dessensibilização dos profissionais da área da saúde 
em relação aos alarmes verdadeiros 3. Um estudo sugere 
até que anestesiologistas frequentemente desligam os alar-
mes devido à inaceitável e elevada taxa de alarmes espú-
rios 6. Nesse cenário, fica evidente que o desenvolvimento 
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dos sistemas de alarme necessita urgentemente de grandes 
melhorias 3.
O objetivo deste estudo foi descrever o desenvolvimen-
to de um software de “alertas inteligentes” baseados na in-
tegração de dados de parâmetros de monitoração durante 
anestesia e em um conjunto de regras configuráveis pelo 
anestesiologista. Esses alertas fornecem informações impor-
tantes sobre o estado do paciente e eventuais situações de 
risco, que não são claramente evidenciadas pela presença 
dos alarmes individuais dos parâmetros. Essa utilização de 
múltiplas variáveis também pode ser uma maneira de eliminar 
falsos alarmes, como mostra Ali e col. 7.
MÉTODO
O estudo atual foi desenvolvido em ambiente laboratorial, 
com simulação dos dados de monitoração e sem estudo es-
pecífico em pacientes. Desenvolveu-se um software especí-
fico para a integração dos dados de monitoração e indicação 
de possíveis diagnósticos, conforme alteração de parâmetro 
específico ou de associação de parâmetros. Esse tipo de sof-
tware se enquadra nos sistemas de suporte à decisão, tam-
bém conhecidos como Clinical Decision Support (CDS).
Um sistema CDS é qualquer software desenvolvido para au-
xiliar diretamente uma decisão clínica. Em tal sistema, carac-
terísticas individuais de pacientes são comparadas com uma 
base de dados com o propósito de gerar alarmes, checklists e 
até possíveis diagnósticos ou intervenções que são apresenta-
dos ao clínico. Esses sistemas podem melhorar o desempenho 
no que diz respeito a dosagem de medicamentos, tratamentos 
preventivos e até diagnósticos 8. De fato, acredita-se que esses 
sistemas podem aumentar a eficiência e melhorar a qualidade 
do cuidado ao paciente 9. Em um estudo bastante conhecido 
nessa área, Westenskow e col. 10 mostraram o efeito de alarmes 
inteligentes no tempo de resposta dos anestesiologistas, embo-
ra esse tipo de sistema ainda não seja largamente desenvolvido, 
uma vez que requer conhecimentos de programação de softwa-
res e de integração com a área clínica 5.
O ciclo de desenvolvimento de um projeto tecnológico in-
clui a definição de requisitos, o desenvolvimento, a verifica-
ção de requisitos (testes) e a validação em uso ou ambiente 
simulado 10. Uma equipe de especialistas em anestesiologia 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo envolveu-se no processo e na etapa 
de definição das regras que seriam configuradas para os aler-
tas, após o sistema pronto. A equipe foi envolvida também na 
validação em ambiente simulado. 
A partir de levantamento inicial dos dados obrigatórios de 
monitoração, a equipe de especialistas realizou o levanta-
mento das eventuais integrações de alarmes com significado 
clínico. A equipe de desenvolvimento de software se encarre-
gou de implementar o sistema que realiza a análise dos da-
dos captados pelos equipamentos de monitoração e exibe as 
mensagens de suporte à decisão definidas para cada alerta. 
O protótipo obtido foi avaliado pela equipe de especialistas 
e sugestões adicionais foram implementadas no produto final.
O sistema desenvolvido analisa, de forma contínua, o con-
junto de parâmetros monitorados, verificando a ocorrência 
dos alertas definidos na interface do usuário e foi projetado 
de modo que o anestesiologista tenha bastante flexibilidade 
na definição dos alertas.
O disparo de um alerta é definido por uma ou mais regras 
lógicas combinadas pelos operadores “OR” e/ou “AND”. Cada 
regra é, por sua vez, formada por um parâmetro, um operador 
de comparação (maior que ou menor que) e um valor numéri-
co (e.g. frequência cardíaca > 100).
Quando um alerta é formado pela combinação de regras 
através do operador AND, será disparado quando todas as re-
gras forem verificadas simultaneamente. No caso do operador 
OR, pelo menos uma das regras deve ser verificada para que 
o alerta seja acionado. A combinação dos operadores permite 
grande flexibilidade. O operador também pode definir um tem-
po de retardo para o acionamento do alerta, que obriga que a 
condição de alerta fique ativa por determinado tempo, para que 
o alerta seja disparado, evitando alguns casos de falsos aler-
tas. Finalmente, o anestesiologista deve definir a mensagem 
que será exibida no momento de acionamento do alerta.
Durante o desenvolvimento foram utilizados simuladores 
de paciente, e o produto obtido foi submetido a testes em 
laboratório com os dados de cirurgias reais, com o intuito 
de verificar a ocorrência dos alertas inteligentes em ambien-
te cirúrgico. Para tanto, recorreu-se a um banco de dados 
previamente registrado durante estudo desenvolvido por 
 Zamper e col. 11, que teve como propósito validar um sis-
tema informatizado para a elaboração de um relatório de 
anestesia. Esse banco de dados contém informações refe-
rentes a 64 cirurgias reais de médio e grande porte e sob 
anestesia geral e regional.
Para cada cirurgia, o número de alertas inteligentes detec-
tados foi comparado à quantidade de alarmes individuais dis-
parados. Para isso, foram apenas considerados os alarmes 
dos parâmetros usados nas definições dos alertas.
RESULTADOS 
Os alertas inteligentes usados para esses testes resultaram 
do levantamento realizado pela equipe de especialistas e 
encontram-se na Tabela I. 
Analisando os dados do conjunto das 64 cirurgias, nota-se 
que foram disparados 514 alarmes e apenas 39 alertas inteli-
gentes que eram do tipo bradicardia e hipotensão arterial ou 
hipertensão arterial e taquicardia, o que representa uma redu-
ção potencial de 92% na quantidade de alarmes (Tabela II). 
Mesmo considerando a importância de alarmes críticos como 
a baixa SpO2, a associação desse alarme isolado aos alertas 
inteligentes permite uma diminuição significativa no número to-
tal de alarmes. Em 46 cirurgias (72%), não se detectou nenhu-
ma ocorrência dos alertas inteligentes considerados e, dentre 
essas cirurgias, apenas 1 (2%) não apresentou ocorrência de 
alarmes de parâmetros isolados, enquanto as outras 45 apre-
sentaram um total de 278 alarmes, uma média de 6 alarmes 
por cirurgia. Em 18 cirurgias (28%) foram detectadas, ao todo, 
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Tabela I – Alertas Considerados para Adultos
Parâmetros Alterados Informação do Monitor 
Hipercapnia e hipoxemia Avaliar:
PETCO2 > 45
SpO2 < 90
Bradipneia – Depressão Respiratória
Desconexão no Aparelho de Anestesia
Alteração da difusão pulmonar
Efeito de fármacos
Congestão Pulmonar
Derrame Pleural
DPOC
Pneumotórax
Hipotensão e aumento de pressão venosa central Avaliar:
PA < 60
PVC > 15
Disfunção ventricular
Bradicardia e hipotensão arterial Avaliar:
FC < 50
PA < 60
Bloqueio simpático
Hipovolemia
Isquemia miocárdica (avaliar ST)
Hipertensão arterial e taquicardia Avaliar:
PA > 100
FC > 100
Profundidade anestésica
Dor
Efeito de fármacos
Taquicardia, hipocapnia e hipotensão arterial Avaliar:
FC > 100
PETCO2 < 30
PA < 60
Hipovolemia
Hipofluxo pulmonar
Baixo débito cardíaco
Hipoxemia, elevação da pressão venosa central e hipocapnia Considerar:
PVC > 12
SpO2 < 90
PETCO2 < 30
Embolia pulmonar
Hipercapnia, taquicardia e hipertermia Considerar:
PETCO2 > 45
FC > 100
Temp > 38ºC
Hipertermia maligna
Hipotermia ou hipertermia, taquicardia e taquipneia Avaliar:
Temp < 36ºC ou > 38ºC
FC > 100
FR > 20
S.I.R.S.
Sepsis
Insuficiência respiratória
Taquicardia, hipocapnia, hipotensão e diminuição de pressão venosa central Considerar:
FC > 100
PETCO2 < 28
PVC < 8
PA < 60
Hipovolemia
Tabela II – Ocorrências de Alarmes e Alertas Inteligentes
Cirurgias TotalCom alertas Sem alertas
Registro de cirurgias 18 46 64
Alarmes
Hipoxemia (SpO2 < 90 ) 17 33 50
Hipertensão (PA > 100) 85 103 188
Hipotensão (PA < 60) 18 44 62
Taquicardia (FC > 100) 47 16 63
Bradicardia (FC < 50) 26 63 89
Hipocapnia (PETCO2 < 30) 4 5 9
Hipercapnia (PETCO2 > 45) 10 7 17
Diminuição de PVC (PVC < 8) 4 0 4
Aumento de PVC (PVC > 15) 13 2 15
Taquipneia (FR > 20) 12 5 17
Total 236 278 514
Alertas Inteligentes
Bradicardia e hipotensão 4 0 4
Hipertensão arterial 35 0 35
Total 39 0 39
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Tabela III – Ocorrências de Alarmes e Alertas Inteligentes em Nove Cirurgias Selecionadas
Registro de cirurgias 115 127 54 57 69 79 89 94 97
Alarmes
Hipoxemia (SpO2 < 90 ) 1 2 0 0 4 2 0 0 8
Hipertensão (PA > 100) 5 11 3 1 0 0 1 2 8
Hipotensão (PA < 60) 1 0 0 0 4 1 1 1 3
Taquicardia (FC > 100) 1 1 0 0 6 1 0 0 12
Bradicardia (FC < 50) 0 2 2 4 0 0 3 3 1
Hipocapnia (PETCO2 < 30) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Hipercapnia (PETCO2 > 45) 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Diminuição de PVC (PVC < 8) 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Aumento de PVC (PVC > 15) 0 11 0 0 0 0 0 2 2
Taquipneia (FR > 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 30 5 5 19 4 5 8 35
Alertas Inteligentes
Bradicardia e hipotensão 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hipertensão arterial 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Total 1 1 0 0 0 0 0 0 8
39 ocorrências de alertas inteligentes, média de 2,17 alertas 
por cirurgia. Nessas cirurgias, a ocorrência de alarmes atingiu 
o valor de 236, média de 13 alarmes por cirurgia.
Dentre os casos avaliados, foram selecionados os rela-
tórios eletrônicos de anestesia de nove casos de pacientes 
de alto risco cirúrgico. As ocorrências dos alarmes simples e 
dos alertas inteligentes foram analisadas a fim de verificar as 
respectivas condições (Tabela III). Observaram-se 119 situa-
ções geradoras de alarmes durante o intraoperatório, sendo 
17 causadas por diminuição da SpO2. Foram observadas 31 
situações geradoras de alarmes de taquicardia e 21 de hiper-
tensão arterial , embora em apenas nove situações tenham 
ocorrido alertas inteligentes indicando a associação de taqui-
cardia e hipertensão arterial associados. Por outro lado, den-
tre os 15 casos de alarmes isolados de bradicardia e 11 de 
hipotensão, em apenas uma situação teria ocorrido o alerta 
de bradicardia associada a hipotensão arterial.
DISCUSSÃO
O presente estudo apresentou uma ferramenta de software 
para integrar dados de monitoração e gerar informações de 
possíveis diagnósticos ou intervenções. Essas informações 
podem ser mais úteis para o anestesiologista quando compa-
radas com a informação de um único parâmetro.
Com base na literatura e nos resultados obtidos neste estu-
do, é intuitivo concluir que a enorme taxa de alarmes falsos em 
um ambiente cirúrgico e a pequena significância desses alar-
mes no que diz respeito ao impacto nos cuidados ao paciente 
fazem com que esses alarmes acabem sendo desconsidera-
dos ou pelo menos subestimados pelo anestesiologista.
Nesse contexto, percebe-se que muito pode ser feito para 
melhorar a qualidade das informações apresentadas pelos sis-
temas de alarme durante o acompanhamento da anestesia. 
Uma forma de tornar os dados de monitoração mais signifi-
cativos para o clínico é utilizar um sistema CDS. Tal tipo de 
sistema, além de integrar os parâmetros de monitoração, pode 
auxiliar na tomada de decisões clínicas. Esse sistema permite 
a compilação de conhecimentos de anestesiologistas em uma 
série de regras que utilizam a lógica simples. O sistema tam-
bém permite que o anestesiologista determine quais regras 
deverão ser adotadas e quais situações de risco deverão ser 
observadas.
O primeiro resultado obtido neste estudo foi uma tabela 
com possíveis combinações lógicas de valores de alguns pa-
râmetros, que foi estabelecida por uma equipe de especialis-
tas da área.
O aumento na qualidade do atendimento ao paciente devido 
à exibição das mensagens de possíveis diagnósticos ainda deve 
ser comprovado mediante estudo a ser realizado com pacientes. 
Concluiu-se que o sistema desenvolvido pode ser útil na 
prática diária do anestesiologista e as informações exibidas 
pelo sistema podem, algumas vezes, mostrar-se mais úteis 
que a análise de parâmetros isolados. 
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Resumen: Dherte PM, Negrão MPG, Mori Neto S, Holzhacker R, Shi-
mada V, Taberner P, Carmona MJC – Alertas Inteligentes: Desarrollo 
de un Software para la Optimización de los Datos de Monitorización.
Justificativa y objetivos: La monitorización es útil en el seguimien-
to de los parámetros vitales y en la prevención, diagnóstico y tra-
tamiento de eventos adversos en anestesia. Las alarmas, aunque 
sean útiles en la monitorización, pueden causar una peligrosa des-
ensibilización del usuario. Aquí hemos querido describir el desarrollo 
de un software específico para la integración de los parámetros de 
monitorización intraoperatoria, generando “alertas inteligentes” que 
puedan ayudar en la toma de decisiones, además de indicar posibles 
diagnósticos y tratamientos. 
Método: Se proyectó un sistema que permitiese la flexibilidad en la 
definición de las alertas, combinando las alarmas individuales de los 
parámetros monitorizados para generar una alerta más elaborada. 
Posteriormente a la investigación de un conjunto de alertas inteligen-
tes consideradas relevantes en el ambiente quirúrgico, se obtuvo y se 
evaluó un prototipo, y las sugerencias adicionales fueron implemen-
tadas en el producto final.
Para la verificación de la incidencia de las alertas inteligentes, el 
sistema fue sometido a pruebas con datos previamente obtenidos 
durante la monitorización intraoperatoria de 64 pacientes. El sistema 
desarrollado permite un análisis continuo del conjunto de parámetros 
monitorizados verificando el surgimiento de las alertas inteligentes 
definidas en la interfaz del usuario.
Resultados: Con el uso del sistema, verificamos un potencial de re-
ducción de las alarmas en el umbral del 92%. Notamos también, que 
en la mayoría de las situaciones en que no fueron generadas alertas, 
las alarmas individuales no representaban situaciones de riesgo para 
el paciente.
Conclusiones: La implementación de herramientas de software 
pueden posibilitar la integración de los datos de monitorización y 
generar informaciones como posibles diagnósticos o intervencio-
nes. Se verificó una reducción potencial expresiva en la cantidad 
de alarmas durante la anestesia. Las informaciones que el sistema 
mostró pueden ser algunas veces más útiles que el análisis de pa-
rámetros aislados.
Descriptores: COMPUTADOR, Ingeniería de software, CDS; 
EQUIOS: Alarmas Clínicos; MONITORIZACIÓN, Intraoperatório.
